
Виробник залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення. Дата останньої перевірки 19.01.2024 

Н
аб

ор
и 

по
ви

нн
і т

ра
нс

по
рт

ув
ат

ис
я 

пр
и 

те
мп

ер
ат

ур
і в

ід
 +

 2
 °С

 д
о 

+ 
25

 °С
 у

сі
ма

 в
ид

ам
и 

кр
ит

ог
о 

тр
ан

сп
ор

ту
. Д

оп
ус

ка
єт

ьс
я 

тр
ан

сп
ор

ту
ва

нн
я 

пр
и 

те
мп

ер
ат

ур
і д

о 
+ 

25
°С

  д
о 

3-
ох

 д
іб

. 

Код за НК 024:2023 – 57784 REF НР061.01 
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НАБОРУ РЕАГЕНТІВ ФОСФАТНО-

СОЛЬОВОГО БУФЕРУ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

Набір призначений для використання як промивний розчин в клініко-діагностичних лабораторіях і 
науково-дослідницькій практиці. 

Набір розрахований на відповідну кількість промивань відповідно обраної методики. 
Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 25 °С. 
Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення. 
Набір призначений для застосування in vitro тільки кваліфікованим лабораторним персоналом. 

ПРИНЦИП МЕТОДУ 
ФСБ-T (фосфатно-сольовий буфер з детергентом на основі протоколів CSH 3) - це забуферений 

фосфатом ізотонічний розчин, який зазвичай використовується як промивний розчин для мембран 
вестерн-блоттингу, для фіксованих PFA (параформальдегід) зразків, для імуногістології та для лунок 
мікротитраційних планшетів для аналізів ELISA. Розчин складається зі стабілізаторів рН, солей і 
детергентів, призначених для ефективного видалення надлишку матеріалу з мембран і лунок 
мікропланшета без порушення реакції зв’язування антигену/антитіла. У належному буферному 
середовищі незв’язані компоненти можна вимити без пригнічення взаємодії зв’язування антигену з 
антитілом, тим самим зменшуючи неспецифічний фон і посилюючи специфічний сигнал.  

СКЛАД НАБОРУ 

 Фосфатно-солевий буфер (ФСБ-Т) рН 7,4 - 1 флакон з (1000 ± 40)  мл. 

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ 
Фосфатно-солевий буфер (ФСБ-Т) готовий до використання та стабільний до закінчення 

гарантійного терміну придатності (при дотриманні умов зберігання, вказаних на упаковці). 
ПРОВЕДЕННЯ ПРОМИВАННЯ 

Наприклад, для вестерн-блот мембран 1: 
Необхідно промивати мембрану після блокування та між інкубаціями з антитілами. Промивання 

видаляє незв’язані або агреговані білки, присутні на блоті, а також незв’язані реагенти, які можуть 
заважати виявленню цільової молекули. Промивання допомагає зменшити фоновий сигнал, 
підвищуючи чутливість аналізу за рахунок збільшення співвідношення сигнал/шум і уможливлюючи 
якісний і кількісний аналіз цікавого білка.  

Етапи промивання:  
1. Процедура Промивання зазвичай проводиться при кімнатній температурі. 
2.  Блот промивають, поміщаючи мембрану в об’єм промивного буфера, який повністю занурює 

мембрану. Наприклад, для середнього блоту розміром 10 см² знадобиться >40 мл промивного 
буфера, ми зазвичай використовуємо 100 мл.  

3. Мембрану інкубують у промивному буфері протягом 5-10 хвилин і постійно перемішують за 
допомогою качалки, шейкера або відповідного блот-процесора.  

4. Потім процес промивання повторюється між кожною інкубацією реагенту. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Необхідне застосування спеціального захисного одягу і рукавичок. Необхідно уникати попадання 
мікроорганізмів в оточуюче середовище. Треба ретельно дотримуватися спеціальних інструкцій та 
техніки безпеки. 

УТИЛІЗАЦІЯ 
Всі зразки для аналізу вважають за матеріал, який може бути інфікований, і разом з можливими 

залишками реактивів підлягає знищенню відповідно до затверджених внутрішньолікарняних правил. 
Паперову упаковку здайте в макулатуру, виполоскану тару - в сортоване сміття. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc. (2022) Western blotting guide: Part 7, Membrane Washing 
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10.1385/1-59259-136-1:145. 
3. Cold Spring Harbor Protocols. 2016; doi:10.1101/pdb.rec091157 
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Пропонуємо до Вашої уваги асортимент продукції, що випускається нами 
НОВИНКИ 2019-2023 

Набори реактивів та реагентів: 
- для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному 

матеріалі “ПК АЗОПІРАМ СКРИН” та “ПК ТОЛІДІН СКРИН”. 
- для визначення протромбінового часу плазми та визначення концентрації фібриногену (набір 

“ФІЛОПЛАСТИН”). 
- для використання в якості допоміжного реагенту для роботи з реагентами на основі неповних антитіл при 

визначенні групи крові, при визначенні резус-фактору, скринінгу антитіл і пробі на індивідуальну сумісність 
методом конглютинації (“ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 %”). 

- для визначення концентрацій загального та/або прямого білірубіну (“БІЛІРУБІН ДМСО”) у сироватці 
або плазмі крові людини з діметилсульфоксидом (ДМСО). 

- для визначення гліколізованого гемоглобіну (“ГЛІКОГЕМОГЛОБІН ТБК”) у крові людини. 
- для визначення cіалових кислот (“СІАЛОВІ КИСЛОТИ”) у біологічних рідинах колориметричним 

методом. 
- для визначення сечовини (“СЕЧОВИНА UV”) у біологічних рідинах кінетичним уреазним методом. 
- для визначення метгемоглобіну (“МЕТГЕМОГЛОБІН”) у крові людини спектрофотометричним методом. 
- для визначення концентрації β-ліпопротеїдів у сироватці крові і плазмі людини (“β -ЛІПОПРОТЕЇДИ”). 
- для рекальцифікації цитратної плазми і цитратної крові (“КАЛЬЦІЙ ХЛОРИСТИЙ 0,025М”). 
- для визначення концентрації цинку у біологічних рідинах (з 5-Br-PAPS) (“ЦИНК”). 
- для визначення % карбоксигемоглобіну у крові людини(“КАРБОКСИГЕМОГЛОБІН”). 
- для визначення концентрації молочної кислоти (лактату) у плазмі та СМР людини (“ЛАКТАТ”). 
- для клінічного аналізу спинномозкової рідини («СМР СКРИН»). 
- для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів («Імерсійна олія для 

мікроскопії»). 
 

-  для виконання скринінгу і кількісного визначення аналитів на латексних системах: 
для якісного і напівкількісного визначення анти-стрептолізину О (АСЛ-О), ревматоїдного фактору (РФ), С-

реактивного білку (СРБ) в сироватці крові людини ("Філісіт - АСЛ-О - латекс", "Філісіт – РФ - латекс", 
"Філісіт – СРБ - латекс"). 

- контрольні матеріали для оцінки виконання досліджень обміну речовин : 
"Філісіт-СКВ", "ФілоНорм", "Філо-БФК", "ФілоПат", "Калібратор альбуміну 1000 мг/л", 

"Калібратори білку", "Білірубін-калібратор", "Мультикалібратор", "Калібратори креатиніну", 
"Калібратори геміхрома", "Філісіт-КГБС", "Креатинін-калібратор", "Калібратори гемоглобіну", 
"Калібратори глюкози", "Калібратори ціанметгемоглобіну". 

- набори реактивів для клінічної біохімії для аналізаторів відкритого типу різних виробників: 
КІНЕТИЧНІ МЕТОДИКИ: "Креатинін-КІН", "ЛДГ", "ЛДГ1", "АлАТ-КІН", "АСАТ-КІН", 

"Лужна фосфатаза ДЕА", "Лужна фосфатаза АМП", "α-АмілазаКІН", "Холінестераза-КІН", "ГГТ-КІН"  і 
МОНОРЕАГЕНТНІ МЕТОДИКИ (підходять як для ручних методик, так і для аналізаторів 

відкритого типу різних виробників: "Тригліцериди-Ф", "Кальцій ARS", "Фосфор-UV", "Альбумін", 
"Загальний білок", "Холестерин Ф", "Холестерин-HDL", "Глюкоза Ф", "Калій", "Магній", "Натрій РН", 
"Хлориди-Ф", "Гемоглобін", "Гемоглобін-ГХ", "Сечова кислота Ф", "Глюкоза МОНО", "Загальний 
білок-УЛ". 

- набори реактивів для клінічної біохімії для ручних методик:  
"Залізо (ЗЗЗЗ)", "Сіроглікоїди", "Кальцій", "Загальні ліпіди", "АлАТ", "ГГТ", "Фруктоза", 

"Білірубін", "Фосфор", "Креатинін", "α-Амілаза", "АсАТ", "Сечовина-Д", "Лужна фосфатаза", 
"Сечовина-У", "Сечовина-ОФА", "Тимолова проба", “Білкові фракції”, "Холінестераза-АХХ", 
"Сечова кислота", "Холестерин – HDL Ф", "Холестерин – LDL Ф". 

- набори реактивів для мікробіологічних досліджень: “Забарвлення за Грамом” (три модифікації: з 
Карболовим фуксином за Цілем, з Нейтральним Червоним і з Сафраніном), "Карболовий фуксин (1% розчин)", 
“Забарвлення за Цілем-Нільсеном”, “РетикулоФарб” (набір для диференціального забарвлення ретикулоцитів і 
еритроцитів), “Забарвлювач за Романовським” (набір для диференціального забарвлення формених елементів 
крові при фарбуванні препаратів периферичної крові, кісткового мозку, інших біопрепаратів). 

 

 При виготовленні нашої продукції використовуються високоякісні реактиви провідних фірм, що 
спеціалізуються на виробництві сировини для діагностичних і аналітичних цілей, таких країн як Австрія, 
Великобританія, Німеччина, Швейцарія, Японія (наприклад: MERCK, Sigma - Aldrich). 

 

Виробник дотримується принципу безперервного розвитку і залишає за собою право вносити (без 
попереднього повідомлення) зміни і удосконалення в продукцію. 

 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДЕТАЛЬНІШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОЛІПШЕННЯ, МОДИФІКАЦІЇ І 
СПЕЦИФІКАЦІЇ І, ЯКЩО У ВАС Є ЯКІ-НЕБУДЬ ПИТАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ СОРОМТЕСЯ 

ЗВЕРТАТИСЯ ДО НАС БЕЗПОСЕРЕДНЬО. 
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